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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą mikroskopu do wykonywania badań metodą immunofluorescencji pośredniej dla Pracowni Wirusologii” – znak sprawy ZP/57/2023.
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
1.	Zamawiający w kolumnie nr 3 formularza cenowego "Przewidywana ilość oznaczeń na okres 36 m-cy" wpisał wielkość opakowań, a nie faktyczną ilość wymaganych oznaczeń. 
Z kolei w kolumnie nr 4 "ilość opakowań wystarczająca do wykonania przewidywanej ilości oznaczeń w okresie 36  m-cy - zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania (z uwzględnieniem terminu ważności)" Zamawiający również samodzielnie wpisał wymaganą ilość opakowań. Prosimy o korektę zapisów i podanie przez Zamawiającego przewidywanej ilości oznaczeń w kolumnie nr 3. Wielkość opakowania zobowiązany jest podać Wykonawca w kolumnie nr 5 w odniesieniu do sposobu konfekcjonowania odczynników, a także podać w kolumnie nr 4 ilość opakowań wystarczającą do wykonania przewidywanej ilości oznaczeń podanej przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy dotyczące ilości oznaczeń w kolumnie nr 3, 
w związku z powyższym zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 1 na stronie internetowej Zamawiającego oraz na platformie prowadzonego postępowania e- ProPublico.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów ELISA, dla których termin ważności wynosi co najmniej 6 miesięcy od daty produkcji?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

3. Zamawiający wymaga podania ilości opakowań wystarczającej do wykonania przewidywanej ilości oznaczeń w okresie 36  m-cy - zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania (z uwzględnieniem terminu ważności)". Jeśli Zamawiający będzie wymagał takiej ilości oznaczeń, która po przeliczeniu na liczbę opakowań nie będzie pokrywała terminu ważności, to czy rozumieć należy, że Wykonawca jest zobowiązany zaproponować większą ilość opakowań, która w planowanym okresie umowy uwzględni termin ważności zestawów? Prosimy o doprecyzowanie zapisu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga uwzględnienia przez Wykonawcę liczby opakowań, która w planowanym okresie umowy (36 m-cy) uwzględni termin ważności zestawów.

4. Czy Zamawiający może potwierdzić, że kalibracje i kontrole zostały wliczone w ilość oznaczeń, którą poda Zamawiający?
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest wliczyć kalibracje i kontrole do podanej przez Zamawiającego ilości oznaczeń.




Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                           Iwona Olejek
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