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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 18
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/17/2024.
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Zadanie 3, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści dren Redon o następujących właściwościach:
 ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków zawartych w SWZ.

Zadanie 11, pozycja 1,5 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach:
- wysokość: 245mm
- średnica górna: 280mm
- średnica dolna: 235mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
Zadanie 11, pozycja 2,3,6 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach:
- wysokość: 220mm
- średnica górna: 120mm
- średnica dolna: 105mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Zadanie 11, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach:
- wysokość: 160mm
- średnica górna: 165mm
- średnica dolna: 120mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków zawartych w SWZ.

Zadanie 11, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik owalny o wymiarach jak na zdjęciu:
- wysokość: 120mm
- średnica górna: 100mm
- średnica dolna: 95mm
 ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Zadanie 14, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków zawartych w SWZ.

Zadanie 14, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z końcówka ściętą pod katem 45 stopni z dołączonymi dwoma łącznikami luer?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Zadanie 14, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 2ml, 5ml, 10 ml za opakowanie a'100 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków zawartych w SWZ.
Zadanie 14, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 20ml za opakowanie a'50 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków zawartych w SWZ.
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*  Wykonany z medycznej odmiany PCV o

optymalnym wspdtczynniku twardosci,

zapewniajacym drozno$é drenu przy

jednoczesnym zachowaniu wysokiego

stopnia atraumatycznosci

* Krzyzowa perforacja o dtugosci 14cm

zapobiegajaca aspiracji i wrastaniu tkanek

» Specjalnie wyprofilowane atraumatyczne

otwory drenujace

« Atraumatyczne, miekkie zakoriczenie

drenu

» Pasek kontrastujacy w RTG na catej

dtugosci

» Czytnik gtebokosci w odlegtosci 5em od

zakonczenie perforacji, umozliwiajacy

doktadna identyfikacje potozenia drenu

» Dlugos¢ 700mm lub 1700mm

+ Wolny od DEHP

o Sterylny

» Dostepne podwdjnie pakowany:
zewnetrznie folia/papier, wewnetrznie
folia lub opakowanie folia/papier
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