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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -25
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/39/2024.
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Zadanie 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści maski z oznaczeniem rozmiaru opisowo – „ADULT M” na korpusie maski, z kolorystycznym oznaczeniem pierścienia według zdjęcia:


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 12, pozycja 1,2
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

[bookmark: _Hlk173228300]Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zadanie 15, pozycja 1,2
Czy Zamawiający dopuści kaniulę o następujących właściwościach i rozmiarach:



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Zadanie 15, pozycja 1
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia biokompatybilności?

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje.

Zadanie 19, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zadanie 20, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści dren o długości 150cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 20, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę a’10 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zadanie 20, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści kankę posiadająca wyłącznie otwór końcowy?
[bookmark: _Hlk173324929]Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 20, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści kankę posiadająca wyłącznie dwa otwory boczne oraz zamknięty koniec?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 20, pozycja 2
Czy Zamawiający oczekuje kanki w rozmiarze CH 16, CH18  i CH20?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 20, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści cewnik rektalny w rozmiarach CH24-CH36 o długości 400mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 20, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści kankę z wyłącznie otwartym końcem spełniająca pozostałe wymagania?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 22, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę szpatułek sterylnych pakowanych indywidualnie w opakowaniu zbiorczym a’100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zadanie 24, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zadanie 27, pozycja 1,2
Czy Zamawiający dopuści wycenę igły wyłączenie w rozmiarze 1,2x40mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 27, pozycja 1,2
Czy Zamawiający dopuści igły o następujących właściwościach:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 27, pozycja 1
Czy Zamawiający oczekuje anoskopu o długości 65mm czy 88mm?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje anoskopu  o długości 88 mm z końcem skośnym.
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tepe. polerowane elektronicznie Sciecie pod katem 40"
pozwala ograniczye ryzyko wyciecia fragmentu korka
w przypadku fiolek wielodawkowych

dzieki ukosie Scigtemu ostrzu fatwo daje sig
wprowadzic do fioki (np. wielodawkowe])

wyrazne barwne oznaczenie nasackiigly

i ostonki ochronnej

igla do pobierania BD™ Blunt Fill  filte jest
wyposazona wfitr 5 um. W porownaniu z igfami

bez filtra wyraznie zredukowane jest ryzyko pobierania
czgsteczek stalych (np. fragmentdw gumy lub szkia)
produkt o numerze katalogowym 303129
sterylizowane tlenkiem etylenu

produkty o numerach katalogowych 3051811 305211
sterylizowane promieniami gamma

sterylne opakowanie jednostkowe, produkt
Jednorazowego uzytku, ne zawiera lateksu

nie zawiera PCV
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Posiada pasywne zabezpieczenie przed zakiuciem - ostra czgé¢ igly (mandrynu) po wyciggnieciu zostanie samoistnie
ostonieta elementem zabezpieczajacym chroniac uzytkownika przed przypadkowym zakluciem lub zranieniem

Igfa (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut

Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposazony w 6 paskéw kontrastujacych w RTG

Kaniula wyposazona w kolorystycznie barwione skrzydelka z mozliwoscia przyszycia do skéry oraz w samodomykajacy
sie koreczek portu gornego barwiony kolorystycznie zaleznie od rozmiaru

Uchwyt umozliwiajacy wykonanie wkiucia jedna reka

Filtr hydrofobowy zabezpieczajacy przed wyplywem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia

Dostepna w réznych rozmiarach od 14 g do 24 g

Jednorazowego uzytku

Nie zawiera lateksu

Nie zawiera fralanow

Sterylizowana tlenkiem etylenu

Pakowanie: 1 sztuka — twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacja kolorystyczna
rozmiaru
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ROZMIAR [G] ROZMIAR [mm] KOLOR
20 x % 0,7x 19 oty
22x1” 0,9x25 niebieski
20x 1% 1,1x32 rézowy
18 x 14" 1,3x45 zielony
17 x 14" 1,5x45 biaty
16 x 14" 1,7 x45 szary
14 x 14" 2,0x45 pomaranczowy





