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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-13
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/58/2024.
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia o długości 
50 cm z możliwością utrzymania do 7 dni?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z balonami o następujących rozmiarach:
- CH6 balon o pojemności 3ml, 
- CH8-CH10 balon o pojemności 3-5ml,
- CH12-CH26 balon o pojemności 5-10ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pakiet 2, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z balonami o następujących rozmiarach:
- CH6 balon o pojemności 3ml, 
- CH8-CH10 balon o pojemności 3-5ml,
- CH12-CH24 balon o pojemności 5-10ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

Pakiet 2, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemanna wyłączne w rozmiarach CH8-CH24?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pakiet 2, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 30ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pakiet 2, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany z 100% silikonu medycznego, w rozmiarach i z balonem jak poniżej:
 ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

Pakiet 2, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści cewnik trójdrożny wykonany z 100% silikonu medycznego, w rozmiarach i z balonem jak poniżej:
?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

Pakiet 2, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

Pakiet 2, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści worek o następujących parametrach: 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pakiet 2, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści worek jak na zdjęciu o następujących parametrach: 
· Worek do zbiórki moczu 5l 
· Ze specjalnym filtrem zapewniającym wolną 
od bakterii wymianę gazową
· Komora kroplowa zmniejsza ryzyko cofania 
się moczu z powrotem do pęcherza
· Standardowy łącznik stożkowy z zatyczką
· Zawór suwakowy do higienicznego 
opróżniania worka
· Z zaciskiem na dren i prześcieradło
· Ze sznurkiem do zawieszenia
· Długość drenu: 1,30 m
· Sterylne opakowania jednostkowe
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

Pakiet 2, pozycja 12- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pakiet 2, pozycja 13-14 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pakiet 2, pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści worek o następujących właściwościach:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik do czynnego odsysania z możliwością połączenia z drenami CH8-CH16?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pakiet 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści dren z perforacją na długości 14cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

Pakiet 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści dreny pakowane lekko zwinięte?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pakiet 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę o następujących parametrach:


Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pakiet 8, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści kieliszki z podziałka co 1ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

Pakiet 8, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’90 sztuk wraz 
z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


Pakiet 14, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sondę o następujących właściwościach:


Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pakiet 19, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10 ml z podziałką co 0,2ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pakiet 19, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml z podziałką co 0,5ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pakiet 19, pozycja 1,2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 19, pozycja 3,4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 19, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 19, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 24, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wzierniki wyłącznie w rozmiarze 2,5mm i 4,0mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz 
z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 26, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści kankę doodbytniczą z wyłącznie otwartym końcem?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pakiet 26, pozycja 2 - Czy Zamawiający oczekuje kanki w rozmiarach CH16-CH20 czy kanek o średnicy 16-20mm?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga kanki w rozmiarach 16-20mm.

Pakiet 26, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści kankę wyłącznie w rozmiarze CH24?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pakiet 28, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

Pakiet 26 28, pozycja 3 2 - Czy Zamawiający dopuści worki  wymienne kompatybilne z zestawem  do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym  balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

Pakiet 26, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'3 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i  zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
Odpowiedź: 

Pakiet 32, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zgłębniki pakowane lekko zwinięte?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.
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Bezlateksowy worek o pojemnosci 2000ml wykonany z
PCV 0 gruboéci 0,40mm (podwéjna écianka)
Samouszczelniajacy sie beziglowy port do pobierania
prébek, zlokalizowany na taczniku,

Skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
Szczelny zawdr spustowy szybkiego oprdzniania typu
poprzecznego (T), obstugiwany jedng reka
Drenfaczacy zakoriczony uniwersalnym facznikiem
schodkowym, zabezpieczonym zatyczka,

standardowa diugos¢ drenu: 120cm (dostepne réwniez
dtugosci 90, 110, 130, 150cm)

Dren wykonany z materiatu zapobiegajacego jego
zaginaniu i skrecaniu sig, zapewniajacy swobodny i
skuteczny odplyw moczu

Caytelna, fatwa do odczytu skala worka, adekwatna do
pomiaru diurezy, 0 wysokiej doktadnosci pomiaru od
25ml, co 50ml od 50ml do 200ml i co 100ml do 2000m|
Wamocnione otwory do podwieszenia pasujace do
standardowych wieszakéw

Tylna 4cianka biata, ulatwiajaca wizualna oceng moczu
Jednorazowego uzytku

Sterylizowany tlenkiem etylenu

Pakowany pojedynczo w opakowanie papier/folia
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Igta (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut

Cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP), wyposazony w 4 paski kontrastujace w RTG
Kaniula wyposazona w kolorystycznie barwione skrzydetka mocujace, bez portu gérnego
Uchwyt umotliwiajacy wykonanie wkiucia jedng reka

Zastawka zabezpieczajaca przed wyplywem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
Komora wyplywu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock

Dostepna w dwdch rozmiarach: 24 gi26 ¢

Jednorazowego uzytku

Nie zawiera lateksu

Nie zawiera ftalandw

Sterylizowana tlenkiem etylenu

Pakowanie: 1 sztuka — twardy blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacja
kolorystyczna rozmiaru
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ROZMIAR [mm] KOLOR !
[mi/min]
06x19 fioletowy 17
0,7x19 aofty 23
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Wykonana z silikonu

Wyjatkowa elastycznos¢ i miekkos¢ sondy zapewnia fatwe zakladanie oraz wyjmowanie bez zagrozenia uszkodzeniem
biony Sluzowe] przefyku

4-4wiatlowa

Mozliwos¢ odessania oraz usuniecia zawartosci zofadka dzieki duzemu wiattu kanalow

Prowadnica

Istotnym jest, aby utrzymywac kinetyke krazenia i przeplywu kwi w watrobie, gdy nagle wystapi kwawienie. Szczegdinie
trudno jest dokalizowac miejsce kiwawienia, dlatego tez musi ono zostac zastopowane za pomoca sondy Sengstakena
Sonda Sengstakena wyposazona jest w prowadnice, dzieki czemu jej zafozenie jest znacznie szybsze w poréwnaniu do
standardowych sond

Balon przefyku zapewnia bezpieczna i szybka hemostaze

Niskocisnieniowy balon o wewnetiznym cisnieniu nie przekiaczajacym 40mm Hg, o $rednicy 32mm. Jesli diugosc
calkowita balonu jest mniejsza iz 140mm

Wyposazonaw gabkowa podkfadke

Sondy wyposazone sa w gabkowq podkiadke umozliwiajaca zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach
umozliiajace fatwiejsze otwieranie oraz zamykanie linii do manometru

Znaczniki gtebokosci

numeryczne na 25, 30, 35,40, 45, 50cm od poczatku balonu przetykowego

Sterylizowane tlenkiem etylenu

Opakowanie papierfolia
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Rozmiar Srednica

zewnetrzna/
dtugosé
T6F 5,3/850mm
18F 6,0/850mm

20F 6,7/850mm

Otwory
boczne

3 zoladkowe,

Balon
zoladkowy

Dlugosé 60mm

Balon
przetykowy

Dlugosc 140mm
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Rozmiar Balon
18 FR
Jorm | 5080 cc/mi
22FR 85100 ce/ml

24 FR
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Komora pomiarowa 500 ml, umozliwiajaca bardzo dokfadny pomiar diurezy (co 1 ml od 3 do 40 ml,
co 5 ml do 100 ml, co 10 ml do 500 ml)

Wyposazona w obrotowy zawér przelewowy, filtr hydrofobowy oraz podwdjny system podwieszania
Worek do zbiérki moczu o pojemnosci 2000 ml skalowany co 100 ml

Wyposazony w zastawkg bezzwrotna, filtr hydrofobowy, kranik spustowy typu , T

Dwuswiatlowy dren o dlugoéci 120 cm, wzmocniony spirala antyzatamaniowa na wejéciu do komory

Dren wyposazony w klamre zatrzaskowa, zapinke do stabilizacji do poscieli, bezpieczny facznik do cewnika
2 beziglowym portem do pobierania prébek moczu oraz zastawke jednokierunkowa zabezpieczajaca przed
cofaniem sie zalegajacego moczu do cewnika Foley

Nie zawiera lateksu

Nie zawiera ftalanéw

Jednorazowego uzytku

Sterylizowany tlenkiem etylenu




