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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -8
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/59/2024.
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 8
1. Czy Zamawiający w pakiecie 2 wymaga introducera z harmonijkowym połączeniem przy zastawce hemostatycznej, które zapobiega zginaniu, np. podczas wprowadzania cewnika do tętnicy płucnej?  


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, po spełnieniu pozostałych wymogów zawartych w SWZ.

2.	Czy Zamawiający w pakiecie 2 wymaga introducera posiadającego zatyczkę/korek umożliwiający zamknięcie portu, jeśli ten nie jest używany?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, po spełnieniu pozostałych wymogów zawartych w SWZ.


3.	Czy Zamawiający w pakiecie 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie pełnych opakowań tj. 3 x 10 szt - razem 30 szt.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.




Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                 Małgorzata Krzystek -  Purol

1/2

System PRZETARG
1


System ProPublico © Datacomp	
image1.png
& @ O | nettobruttovat- X | | EMEASalesDash X

G @ File | C:/Users/mmakowka/Downloads/941157-0000PL_VA_Introducer_Systems_BR_1708_V1.pdf

‘ﬁv VDraWVQ

W przypadku, gdy wprowadzenie cewnika przy pomocy
introduktora odfozone jest na pozniej, zastawka hemostatyczna
i obturator blokujacy zapobiegaja wstecznemu przeplywowi

krwi | zmniejszaja ryzyko zatoru powietrznego.

Zastawka hemostatyczna

i obturator blokujacy

Zapoblegaja paephywovi

wstecznemu kowi (zakasenie krwi)

i redukui ryzyko zatoru
powietrnego .

g e

File Explorer

eleflex Managed Bookmarks G Google

& Price Lookup - Telefl.. T CS-26702-E - Telefl

Ask Copilot -

momencie, bez ryzyka zakazenia.

Zintegrowane
skrzydetka mocujace
umotiwiaja bezpiecne

;‘.‘
R B

/ ERA R

/ Ostonka foliowa cewnika
Cath-Gard

dla ochrony przed zakazeniem
zewngtrznym podczas wprowadzania

Powtoka hydrofilna

i Wysokiejjakoici polivretan
e koszulki ittia wprowadzanis
oy ksztat typu

poblega zginaniu

obturatorem i koszulka

Kalkulatory.gofin. X | (5] Newtab

2l EMEA Sales Dashbo.

cewnika do tetnicy plucnej. Ponadto, ostonka foliowa cewnika
Cath-Gard utatwia manipulowanie cewnikiem w dowolnym
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konieczne podczas duzych zabiegow operacyjnych, dzieki na rynku.
cewnikowi MAC przeplyw moze by¢ utrzymany na statym,
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