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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -23
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/59/2024.
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarach CH24, CH26, CH27, CH30, CH33, CH36?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Pakiet 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie próbek w rozmiarach CH24, CH27, CH30?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Pakiet 6, pozycja 1-3 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


Pakiet 6, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 42x56mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


Pakiet 13, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści kaniule o następujących parametrach:





















Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 19, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści maskę z regulowaną blaszką na nos oraz gumką mocującą jak na zdjęciu:








Odpowiedź: Dopuszcza się, po spełnieniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

Pakiet 28, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści układ o średnicy rur 15mm o następujących właściwościach:















Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuszcza.

Pakiet 31, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z igłą Veressa 15G o długości 100mm z zaokrągloną bezpieczną końcówką?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 32, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących właściwościach:














Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 34, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących właściwościach:
































Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                               Małgorzata Krzystek -  Purol
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Worek do zbiérki odprowadzanych plynéw o
pojemnosci  2000ml  z  zastawka
przeciwzwrotng | odplywem, skalowany co
100ml

Strzykawka o pojemnoéci 60ml

Dostepny w réznych konfiguracjach

Szeroka gama igiet do wyboru:

trio igiel o dlugoéci 55 mm (146, 16G i
19G)

trio igiet o dlugoéci 80 mm (146, 16G i
19G)

igla Veressa dlugosci 100mm, z
zaokraglona, bezpieczng koficowka (156 )
Dostepne w wersji manualnej (Toraset) ze
szczelnym kranikiem tréjdroznym na drenie
odprowadzajacym,  lub  w  wersji
automatycznej (Tormatic) wyposazonej w
tréjdrozny zawdr przeciwzwrotny na drenie
odprowadzajacym,  zapobiegajacy cofaniu
sie plynow

Wyr6b sterylizowany tlenkiem etylenu
Opakowanie podwéjne - zewnetrzne papier-
folia, wewnetrzne folia
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W skiad zestawu wchodzi:

o Stizykawka niskooporowa o pojemnosci 10ml z mechanizmern
sprezynowym skalowana co 0,5ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2
wycieciami na tioku umozliwiajacymi jego blokade

Cewnikepiduralny 20G o dlugosci 100cm z 4 znacznikami glebokosci oraz 3
otworami bocznymi, wykonany z miekkiego materialu, z nitke radiacyjna na
catej dfugosci kontrastujaca w promieniach RTG, Skalowany co 1cm (od 6cm
do 17cm od strony dystalne)).

o Specjalna miekka, atraumatyczna koricwka pokiyta w calosci znacznikiem
radiocieniujacym zapobiega uszkodzeniom naczy i tkanek oraz zwigksza
bezpieczeristwo wprowadzania cewnika.

o Dodatkowytacznik utatwiajacy wprowadzenie cewnika do igly Touhy

o Igla Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (16zowa) lub 16G (biafa) o
dhugosci 90mm, skalowana co Tcm, wykonana ze stali nierdzewnej ze
strzatkami na skizydefkach wskazujacymi prawidtowe ulozenie igly przy
wkluciu

o Plaskifiltr epiduralny 0,21m odporny na ciénienie 8 bar, z oznaczonym
kierunkiem przeplywu, obrotowyrm zefiskim facznikiem luer-lock od strony
cewnika epiduralnego oraz meskim facznikiem luerlock od strony
strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem

e tacznikdo cewnika epidurainego

o Piankowy stabilizator cewnika pokiyty hipoalergicznym Klejem z systemem
Zatrzaskowym zapobiegajacym przypadkowemu wysunieciu cewnika z ciata
pacjenta chroniac jednoczesnie cewnik przed zamknigciem $wiatia w
miejscu jego wprowadzenia do ciafa

o Piankowy stabilizator filtra umozliwiajacy umocowanie filtra w dowolnym
miejscu na ciele pacjenta

«  Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny
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Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR)
posiadajacy 2 paski kontrastujace w RTG

Zawér odcinajacy ,,on/off” w kolorze czerwonym
umotliwia zamkniecie lub otwarcie $wiatla
kaniuli

Specalnie zaprojektowany przesuwny zaw6r
odcinajacy, minimalizuje utrate krwi i zapobiega
wyplywowi wstecznemu, zmniejszajac ryzyko
potencjalnej ekspozydji na materiat zakazny
Skrzydetka w ksztalcie ,motyla” utatwiaja
bezpieczne mocowanie przy pomocy opatrunku
Skrzydetka dodatkowo wyposazone w 3 oczka
umoilwiajqce opcjonalne przyszycie do skdry
Ostre ciecie igly umotliwia plynne oraz
atraumatyczne umieszczenie kaniuli w naczyniu
tetniczym pacjenta

Komora wyplywu wyposazona w filtr
hydrofobowy zabezpieczajacy przed wyplywem
krwi i ryzykiem infekcji

Koreczek Luer-Lock pozwala na zamkniecie portu
gléwnego zaraz po zalozeniu

Kaniula bezpieczna wyposazona w pasywne
zabezpieczenie, ktdre automatycznie ostania
ostrze mandrynu, minimalizujac ryzyko zaklucia
oraz zranienie igla

Jednorazowego uzytku

Nie zawiera lateksu

Nie zawiera ftalanéw

Sterylizowana tlenkiem etylenu

Indywidualnie pakowana: blister papier/ folia
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Wykonany z wysokiej jakosci EVA oraz PP
Uniwersalne potaczenie 22M/15F oraz 22F
umotliwiajace podtaczenie do kompatybilnych
produktéw oraz urzadzer do wentylacji mechanicznej
lub aparatu do znieczulenia

Regulowana diugoé¢ obwodu umozliwiajaca
dopasowanie diugosci ukladu oddechowego oraz
optymalizacjg przestrzeni martwej

Rozciagliwe ramiona o dlugosci maksymalnej 160 cm,
polaczone facznikiem Y

Rozlaczalne kolanko z portem Luer-Lock z koreczkiem
Jednorazowego uzytku

Nie zawiera lateksu

Nie zawiera ftalanéw

Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia





