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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -11
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/28/2025.
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 11
Pakiet 11 - System zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego 	 	 
Według Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2021  "W sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej", opracowanych na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia przez Polskie Towarzystwo Patologów, jednym z wymogów otrzymania przez Jednostkę Diagnostyki Patomorfologicznej akredytacji jest: 
-  utrwalenie materiału w  10% zbuforowanej formalinie o pH 7,2-7,4 (BŚ4, s.40 "Program Akredytacji dla Jednostek Diagnostyki Patomorfologicznej - zestaw standardów", https://pol-pat.pl/wp-content/uploads/2023/01/04_zestaw-standardow-akredytacyjnych-dla-jdp.pdf )
- monitorowanie pH formaliny (tj. 10% roztwór zbuforowanej formaliny o pH 7,2-7,4) z wykorzystaniem pH-metru. Monitorowaniu pH formaliny podlega co najmniej co 20 przyjmowany materiał (F.W. 5.1, s.16 "Program Akredytacji dla Jednostek Diagnostyki Patomorfologicznej - zestaw standardów", https://pol-pat.pl/wp-content/uploads/2023/01/04_zestaw-standardow-akredytacyjnych-dla-jdp.pdf )
W związku z powyższym, czy zamawiający wymaga aby zaproponowany system zamknięty posiadał w nakrętce gotowy do użycia zbuforowany roztwór 10% formaliny o pH w przedziale 7.2- 7.4, zgodny z wymienionymi wyżej standardami Polskiego Towarzystwa Patologów obowiązującymi podczas akredytacji szpitala ("OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA1 z dnia 6 września 2024 r. w sprawie standardów akredytacyjnych dla działalności leczniczej w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne szpitalne",s.56, https://cmj.gov.pl/akredytacja/standardy-akredytacyjne/ ) ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pakiet 11 - System zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego 
Czy Zamawiający wymaga, aby pojemnik tworzył system zamknięty przez co rozumiany jest brak kontaktu użytkownika z jakąkolwiek substancją chemiczną zarówno w postaci lotnej, jak i ciekłej ( gdyż bioptat umieszczany jest w pustym pojemniku a formalina w  zakrętce jest gotowa do użycia) ?
Odpowiedź: Tak.
Pakiet 11 - System zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego 
Czy Zamawiający dopuści pojemniki pakowane w zbiorcze opakowanie po 24 sztuki- 20 ml i po 18 sztuk 60 ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.




Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                               Małgorzata Krzystek -  Purol

1/2

System PRZETARG
1


System ProPublico © Datacomp	
