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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-15
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala II” – znak sprawy ZP/27/2025.
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pakiet 1, poz.1-2
Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 opakowanie, zawierające 10 metrów siatki w stanie spoczynku?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 opakowanie, zawierające 10 metrów siatki w stanie spoczynku.

Jakiego rozmiaru oczekuje zamawiający do poszczególnych pozycji wg. podanych poniżej (mm w stanie swobodnym):
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano - 40-65 mm j.w.
Rozmiar 8 - udo, głowa, biodra - 50-95 mm, j.w.
Rozmiar 10 - biodra, brzuch - 65-135 mm. J.w.
Rozmiar 14 - klatka piersiowa , brzuch - 80-140 mm, j.w.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie może udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie, ponieważ nie wskazano, którego konkretnego pakietu dotyczy pytanie.

Pakiet 2, poz. 1-7
Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.


Pakiet 2, poz. 1-4
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z SWZ, czyli za opakowanie 'a 3 szt.

Pakiet 2, poz. 5-7
Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Czy zamawiający dopuści kompresy pakowne po a'3 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pakiet 16,poz. 1-2
Czy zamawiający dopuści gazę składaną po długości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pakiet 30
Czy zamawiający dopuści przyrząd z standardowym koreczkiem na końcu drenu, bez filtra?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Czy zamawiający dopuści dren o dł. 150 cm ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Czy zamawiający dopuści przyrząd w całości wykonany z medycznego PCV?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Czy zamawiający dopuści nazwę producenta umieszczoną bezpośrednio na opakowaniu indywidualnym a nie na samym przyrządzie ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
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